
事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県

2021年2月21日 2021年3月3日 階段移動用リフト 死亡１名 当該製品を使用中、搭乗者（80歳代）が転落し、

病院に搬送後、死亡が確認された。当該製品の使

用状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都


