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で非常に重要となる．

そこで，本報告では，百葉箱を利用した気温観測

データの評価に必要な基礎情報の収集を目的とし

て，現在長野市内に温度計を設置している小学校百

葉箱の種類とその設置環境について整理した．

２　方法

まず長野市の小学校百葉箱を利用するにあたり，

長野市立の 56 の小学校（2011 年の調査実施時．

2017 年現在は 54 校）に対し百葉箱の劣化等の状

況と百葉箱内への温度計設置の可否について確認を

した．その結果，56 校のうち，百葉箱の天井に穴

があくなど気温の観測に支障があると思われる学校

や，学校側の事情により設置が困難と回答をいただ

いた学校を除く，44 校の百葉箱内に温度計を設置

することとなった．

気温の観測に用いた温度計は「おんどとり Jr:RTR-

52AL」（T&D 社製）で，百葉箱内のほぼ中央部に温

度センサーが底面に触れないように取り付けた（図

1）．

温度計の設置時には，百葉箱の型式，内寸，鎧戸

（側面）の種類（単葉か複葉）（図 2）およびセンサー

設置高度を計測するとともに，百葉箱が置かれてい

る周囲の環境（日当たり，風通し，校舎など建物ま

での距離，地表面状態）について観察結果を記録し，

気温への影響という観点から以下の判断基準により

整理した．日当たりについては，日中，校舎や樹木

などにより日影にならないものを「良い」，日影に

なるものを「悪い」とした．風通しについては，周

囲に風をふさぐ構造物や樹木がない場合を「良い」，

構造物などがある場合を「悪い」とした．校舎から

の放射の影響の目安としては，百葉箱までのおおよ

その距離を目算し，今回は便宜的に 10m 以上離れ

ている場合を「良い」，10m 未満の場合を「悪い」

とした．地表面の状態については，百葉箱の直下の

１　はじめに

気温を測定するには，温度計が日射を受けて外気

温よりも温度が上昇することを防ぐのと同時に，雨

や雪から温度計を保護することを目的としたシェル

ター内に温度計を設置する必要がある．このための

シェルターとして，19 世紀から百葉箱が用いられ

てきた 1）．百葉箱はその内側の温度が外気温と同じ

になるように，百葉箱の側面および底面から風が通

りやすい（自然通風）構造となっている．

百葉箱内で測定された気温は，現在気象庁で一般

的に用いられている通風筒（ファンを用いて強制的

に外気温を取り入れる仕組み）に比べて，平均的に

は昼間はやや（0.1 ～ 0.2℃）高く，夜間はやや低く

計測される 2）．特に風速の弱い条件下では，百葉箱

での気温観測値が最大約 0.7℃も高いという報告 3）

など，百葉箱による気温観測値への影響が知られて

いる．現在，百葉箱は，気象庁では気温観測に使用

されていないが，小学校では理科教育振興法により

教材用備品として指定されており，ほとんどの小学

校には百葉箱が設置されている．小学校は都市内に

おいて比較的高密度に分布するため，その百葉箱を

利用したヒートアイランドの調査に適していると

考えられている 4）～ 6）．当研究所においても，2011

年から長野市におけるヒートアイランドの実態把握

のために，市内の小学校百葉箱内に温度計を設置し

気温の観測を継続的に実施している 7）．

また，気温観測値は温度計の設置されている周囲

の環境の影響を受けることも知られている 8）．この

ため，気象庁では気温の観測条件として，地表や周

囲の建造物からの反射や放射の影響を受けないこ

と，また風通しをよくすることをあげている 9）．

以上のように，百葉箱を用いた気温観測には百葉

箱自体の影響とその周辺環境による影響の両方が重

なって現れている．こうした観測データのバイアス

を評価することは，現象の実態把握を正確に行う上
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わせた百葉箱の分類結果を表１に示した．

調査した小学校では，44 校のうち半数以上の 28

校で理振 1 号が使われており，そのうち単葉と複

葉の割合はほぼ同数であった．次に多いのが大型 2

号と小型 4 号であった．なお，大型 2 号および中

型 3 号では複葉タイプはなかった．

百葉箱内に設置したセンサーの地上からの設置高

度は 120cm ～ 160cm の範囲（平均は約 140cm）に

ほとんどが収まっていた．気象庁では 150cm，世

界気象機関（WMO）では 125cm から 200cm を推

奨している 2）．

地表面に草が生えている場合を「草」とし，草がまっ

たく生えていないかほとんど生えておらず，土がむ

き出しになっている状態の場合を「土」とした．

3　結果

今回の調査結果で確認された型式は，理振 1 号

（内 寸：750 × 750 × 700mm； 図 3a）， 大 型 2 号

（600 × 600 × 650mm；図 3b），中型 3 号（515 ×

515 × 530mm；図 3c），小型 4 号（425 × 425 ×

440mm；図 3d）であった．型式と鎧戸の種類をあ

図１　百葉箱内における温度計の設置状況	( ○内が設置した温度計 )
( 左：百葉箱の全体写真，右：内部の拡大写真 )

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 鎧⼾の種類（a：単葉，b：複葉） 
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図 2　鎧戸の種類	(a：単葉，b：複葉 )
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図 3　百葉箱の種類	(a：理振 1 号，b：大型 2 号，c：中型 3 号，d：小型 4 号 )

 

     
 

     
 
図 3 百葉箱の種類（a：理振 1 号，b：⼤型 2 号，c：中型 3 号，d：⼩型 4
号） 
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表１ ⻑野市⽴⼩学校に設置されている百葉箱の種類 

 
 
 
 
 
 
表 2 百葉箱の設置環境 
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表 1　長野市立小学校に設置されている百葉箱の種類
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百葉箱の設置環境として，日当たりの影響，風通

しの影響，校舎による放射の影響（校舎までの最短

距離），地表面の状態の 4 項目について整理した（表

2）．

日当たりによる気温への悪い影響は約 3 分の 2

の学校でみられる可能性があった．これには主に校

舎と百葉箱の直上あるいは脇の樹木による日陰の影

響であった．風通しの環境については約 60% の学

校が良い状態にあった．校舎までの距離をみると，

校舎が 10m 以上離れている学校と 10m 未満の学校

はほぼ同数であった．10m 未満のうち，5m 以内に

校舎がある学校も約 70% あった．これら 3 つの環

境の指標は主に校舎と百葉箱の設置位置との関係に

よっている．

また，地表面の状態については，草が茂っている

学校が 75% あった．ただし，草の種類や繁茂して

いる状況は学校によってばらつきがみられた．

以上の結果から，気象庁の気温観測基準 9）と同

等の環境，つまり日当たりが良く，風通しがあり，

校舎からの放射による影響がほとんどなく，地表面

が草でおおわれている学校は 44 校のうち 8 校（約

18%）であった．類似の項目で評価された東京都の

百葉箱の設置環境 1）と比較すると，東京都の場合，

気象庁の基準を満たす学校が全体の約 3% と非常に

少なかった．このことは，大都市に比べれば地方に

おける百葉箱の設置環境は比較的好条件であるとい

うことを示しているのかもしれない．

以上のような百葉箱を用いた気温観測に関するメ

タデータは，先の東京都の例 1）以外これまでほと

んどない．今後は，こうした知見をもとに，百葉箱

の種類や設置環境が気温の観測値に与える影響につ

いて，これまで得られた気温データから統計的に評

価していくとともに，ヒートアイランド現象のより

精度高い把握に役立てていきたい．

表 2　百葉箱の設置環境

表１ ⻑野市⽴⼩学校に設置されている百葉箱の種類 
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